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Készonjlk, hogy a PartnerMic késziiléket valasztotta, amely
a Phonak, a vilag egyik vezetd hallastechnoldgiai cége altal
kifejlesztett kivalo mindségu termék.

Kérjuk, figyelmesen olvassa el ezt a hasznalati utmutatot,
hogy teljes mértékben ki tudja hasznalni a PartnerMic
tulajdonsagait.

Ha kérdése meriilne fel, forduljon hallasgondozd
szakemberéhez, vagy latogassa meg a www.phonak.hu

weboldalt

Phonak - life is on www.phonak.com

cel
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CE-jeldlés alkalmazasa: 2019

A PartnerMic késziiléket a beszélgetd partner hasznalja.
Eszleli a hangot és kozvetleniil az On Phonak
halldkésziilékeibe tovabbitja azt.

Hallgato Beszélgetd partner

Max 25 m
(80 lab)




2.1. A késziilék leirasa Tartozékok
(a tartalom orszagonként valtozo lehet)

USB-C kabel

Nyakpant

Védétasak

Adapter 12 V-os autds t6ltéhoz (opcionalis)

Mikrofonnyilasok
Tolt6bemenet
Csiptetd
Parositasi gomb
Be-/kikapcsold
Allapotjelzé LED




3.1. A késziilék toltése Csatlakoztassa a tapegységet a haldzathoz
Csatlakoztassa az USB-csatlakozdt a PartnerMic
PartnerMic késziilékében beépitett, nem cserélhetd, toltébemenetéhez
Ujratolthetd akkumulator talalhato. A toltési id6 jellemzéen 2 ora
Amikor az allapotjelz6 LED folyamatosan zdlden vilagit,
a toltés kész
® A PartnerMic késziilék elsé feltdltésenél, téltse legalabb
két 6ran keresztil, akkor is, ha az allapotjelzé LED nem ® A PartnerMic kikapcsol a téltés soran.
vilagit vagy zoldre valtozik.

3.2. Be-/kikapcsolas

@ Huzza el a bekapcsologombot a PartnerMic készlléken a
be- vagy kikapcsolashoz. Ha nem hasznalja, kapcsolja ki.




3.3. A PartnerMic parositasa a hallokésziilékekkel

A hasznalat el6tt a PartnerMic késziiléket parositania kell
hallokészllékeivel. Amennyiben a PartnerMic késziléket
‘I
még nem parositottak halldkészllékhez, bekapesolaskor
automatikusan parositasi modba lép és a jelzGfény kéken A A
villog.

® Amennyiben egy csomagban vasarolta meg a
PartnerMic késziiléket és a hallokésziilékeket, a ® A hallokésziilékeket csak egyszer kell parositani.
parositasra mar sor kerilt. A ki- és bekapcsolast kdvetden is parositva maradnak.

Gondoskodjon rola, hogy a hallokésziilék(ek) be
legyen(ek) kapcsolva

Inditsa el a PartnerMic késziiléket és tartsa 10 cm-re (4
hivelyk) a hallokésziiléktél

Amikor az allapotjelzé LED zoldre valt, a parositas kész.
Hallani fogja a hallokésziilék(ek) visszajelzé hangjat.



A parositasi folyamat megismétléséhez manualisan kell
aktivalnia a parositasi moédot a parositasi gomb
megnyomasaval.

Helyezze a PartnerMic késziiléket 10 cm-re (4 hivelyk) a
hallokészllékté!

Nyomja meg a parositasi gombot

Amikor az allapotjelzé LED zdldre valt, a parositas kész

0-10cm /
0-4 hiivelyk

® A sikeres parositast kdvetéen a korabban parositott
hallokészllékek levalasztasra keriilnek.

3.4. Hangadatfolyam-stabilitas

A PartnerMic hangadat-tovabbitasi tavolsaga maximum
25 méter (80 13b).

A tavolsag kisebb lehet, ha a jel vételét pl. falak, butorok
vagy emberi test akadalyozza.

A PartnerMic abbahagyja a hangatvitelt, ha a
hallokészilékek a hatdkorén kivilre kerlilnek. A PartnerMic
Ujra tovabbitani kezdi az audiojelet a hallokészllékek
szamara, amint visszatérnek a hatokorébe.



4.1. A késziilék viselésének modja

A PartnerMic készliléket a beszéld partner viseli csiptetd
vagy nyakpant segitségével.

Csiptetd segitségével:
Enyhe nyomassal nyissa ki a csiptetét
Gondoskodjon rola, hogy a PartnerMic biztonsagosan
rogzitve van a ruhazathoz

Nyakpant segitségével:
Rogzitse a PartnerMic készlléket a nyakpanthoz a
csiptetd segitségével
Helyezze a nyakpantot a nyak koré
lgazitsa a hosszt a végek meghuzasaval

A PartnerMic elhelyezése

Az optimalis teljesitmény érdekében helyezze a
PartnerMic késziiléket 20 cm-re (8 hiivelyk) a viselé
szajatol

Nem célszerli meghaladni az 50 cm (20 hivelyk)
tavolsagot

Keriilje a PartnerMic 45°-nal nagyobb mérték( ddntését
Amennyiben a csipteté nem rogzithetd a ruhazathoz,
hasznalja a mellékelt nyakpantot

A sistergé hangok megel6zése érdekében, hasznalat
kdzben ne takarja el a PartnerMic késziiléket ruhazattal




4.2. Az allapotjelzo LED jelzései

MUikddés kdzben

Folyamatos zold
3 masodpercig

Bekapcsolas

Villogé piros o o o  Alacsony akkumulatortdltéttség
(kb. 30 perc van hatra)

Villogd kék oooooo  Parositas mod

Folyamatos piros 5 & = Sikertelen parositas

masodpercig

Folyamatos piros fény e =  Készilékhiba

Toltés kozben

Zolden villog

Toltés

Folyamatos zdld fény

A toltés befejezddott

4.3. Figyelmeztetés alacsony akkumulatortoltottségre

Amikor a PartnerMic kb. 30 perc akkumulatortdltottséggel
rendelkezik, két sipjelet hall 10 percenként és a jelzéfény

pirosan villog.
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4.4. A hangero6 beallitasa

A PartnerMic hangereje a hallokésziilék tobbfunkcios
gombjaval vagy a myPhonak app (elérheté Androidon és
i0S-en is) tavvezérld funkcioival modosithato.



Probléma

A probléma okai

Nem hallok hangot a
PartnerMic késziilékbdl

A PartnerMic ki van kapcsolva.

A PartnerMic nincs parositva a
hallokésziilékekkel.

Tul nagy a tavolsag a PartnerMic és a
hallokésziilékek kozott.

Akadaly gatolja a hangatvitelt.

Szakadozik a
hangatvitel

A PartnerMic tul messze van a
hallokészléktél vagy ledrnyékolja egy
targy (pl. emberi test).

Hangadatatvitel
kozben a hangeré nem
megfelel6 (tul kicsi
vagy tul nagy)

A hanger6 beallitdsa nem megfeleld.

Teend6

Gy6z6djon meg rdla, hogy a készilék be van kapcsolva és
megfelel6en mukadik.

Parositsa a PartnerMic késziiléket a hallokésziilékekkel.

Vigye kdzelebb egymashoz a késziilékeket.

Az akadaly anyagatdl fliggden (pl. az emberi test) el6fordulhat, hogy
kdzvetlen ralatas szikséges.

Ne I€pje tul a maximalis tavolsagot és modositsa a készlilékek
tajolasat.

Médositsa a hangerét a halldkésziilék tdbbfunkcios gombjaval vagy
a myPhonak app tavvezérlé funkcioival.




Probléma

A probléma okai

Tul nagy a zaj, nem
értem a beszéI6t

Hallokészilékének mikrofonjai tul
hangosra vannak beallitva.

A PartnerMic viselése nem megfelel6.

Hallokésziléke nincs megfelelden
beallitva.
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Teend6

Csokkentse a hallokésziilék hangerejét a tébbfunkcios gomb
megnyomasaval a hallokésziléken.

Helyezze a PartnerMic késziiléket kozelebb a beszélé szajahoz (20 cm |
8 hiivelyk) és gondoskodjon rola, hogy nem forgatjak el 45°-nal
tovabb. A PartnerMic készlléket nem takarhatja el ruhazat.

Kérje meg hallasgondozo szakemberét hallokészilékének
finomhangolasara.

21



6.1. Helyi jotallas

A késziilék vasarlasanak helyszinén érdekl6djén a
hallasgondozd szakembertél a helyi jotallasi feltételekrdl.

6.2. Nemzetkozi jotallas

A Phonak egyéves, korlatozott nemzetkozi jotallast biztosit,
amely a termék megvasarlasanak napjatol érvényes. Ez a
korlatozott jotallas gyartasi és anyaghibakra vonatkozik. A
jotallas csak a vasarlast igazold dokumentum bemutatasa
esetén érvényes.

A nemzetkozi jotallas nem érint semmilyen torvényes jogot,
amelyre On az érvényben 1évé, kereskedelmi termékek
értékesitésére vonatkozd nemzeti jogszabalyokban foglaltak
alapjan lehet jogosult.
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6.3. A jotallassal kapcsolatos informacio

Ez a jotallas nem vonatkozik a helytelen kezelés vagy
apolas, vegyi anyagok hatasa, vizbe merités vagy tulzott
eréhatasok miatt bekdvetkezett kdrosodasra. Harmadik fél
vagy engedéllyel nem rendelkezd szerviz altal okozott kar
esetén a jotallas semmissé valik. Ez a jotallas nem terjed ki
a hallasgondozd szakember altal a rendelében végzett
javitasokra.

Felhatalmazott
hallasgondozd szakember
(oélyegzé/alairas):

Sorozatszam:

A vasarlas datuma:
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Eurdpa:

Megfelel6ségi nyilatkozat

A Sonova AG kijelenti, hogy ez a termék megfelel a
radidtechnikai eszkdzokre vonatkozo, 2014/53/EU jeli
iranyelv alapvet6 kovetelményeinek. A Megfeleléségi
nyilatkozat teljes szovege elérheté a gyartonal vagy helyi
képvisel6jénél; cimik megtalalhatd a weboldalon
www.phonak.com/us/en/certificates

MUkodési frekvencia: 2400-2483,5 MHz
Teljesitményszint: < 20 mW teljesitmény

Ausztrélia/Uj—ZéIand:
Azt jelzi, hogy a készilék megfelel a Radio

@ Spectrum Management (RSM) és az Australian

RNz Communications and Media Authority (ACMA) Uj-
Zélandon és Ausztraliaban alkalmazando, térvényes
értékesitésre vonatkozd hatalyos rendelkezéseinek.
Az R-NZ megfeleléségi cimke az uj-zélandi piacon
A1-es megfeleléségi szinttel forgalmazott radios
termékekre vonatkozik.

24

1. megjegyzés:

Ez a késziilék megfelel az FCC-szabalyok 15. részének és az
Industry Canada altal eléirt, engedélymentes RSS-
szabvanyoknak. A készllék mukodtetése a kdvetkezd két
feltételhez kotott:

1) a késziilék nem okozhat karos interferenciat, és

2) a késziiléknek el kell viselnie minden interferenciat, a
mUkddését nem kivanatos modon befolyasold
interferenciat is.

2. megjegyzés:

A késziiléken végzett olyan modositasok és valtoztatasok,
amelyeket a Sonova AG nem hagyott kifejezetten jova,
érvénytelenithetik a készlilék mikddtetésére vonatkozd
FCC-engedélyeket.

3. megjegyzés:

Ezt a készlléket az FCC-szabalyok 15. része és az Industry
Canada ICES-003 jelli szabvanya értelmében a ,B" osztalyu
digitalis készllékekre vonatkozd hatarértékekkel dsszevetve
tesztelték, és a készlilék megfelelt a tesztelés soran. Ezeknek

25



a hatarértékeknek az a célja, hogy a késziilék
lakdkornyezetben vald alkalmazasa esetén észszer(ien
elvarhato meértéki védelmet biztositsanak a karos
interferencia ellen. Ez a készilék radiéfrekvencias energiat
hoz létre, haszndl és sugarozhat, €s ha nem az utasitasokkal
6sszhangban telepitik, illetve hasznaljak, akkor zavarhatja a
radiokommunikacios adatatvitelt. Nem garantalhatd
azonban, hogy egy adott helyen vald alkalmazas esetén
nem keletkezik interferencia. Ha a késziilék karos
interferenciat okoz radio- és televiziokészilékekben - ami a
készilék be- és kikapcsolasaval ellendrizheté -, akkor a
felhasznaldnak torekednie kell az interferencia
megsziintetésére a kdvetkezd modszerek segitségével:

a vevOantenna elforditasa vagy athelyezése

a készilék és a vevoegyseg kdzotti tavolsag ndvelése

a készlilék csatlakoztatasa egy olyan fali aljzathoz,
amely a vevo6tol eltéré aramkoron van

a markakereskedd vagy tapasztalt, radio- és
televiziokésziilékekkel foglalkozo szakember felkeresése
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4. megjegyzés:

A japan radiotorvénynek vald megfelelGség

Ez a késziilék megfelel a japan radiotorvény (%)
kévetelményeinek. Tilos modositasokat végrehajtani a
késziléken (ellenkezé esetben a megadott megnevezési
szam érvénytelenné valik).

Tovabbi részleteket a www.phonak.com weboldalrol
letdlthetd adatlapon talal.

5. megjegyzés:

FCC/Industry Canada RF sugarzasi expozicios
nyilatkozat

A készilék megfelel a fliggetlen kdrnyezetre megallapitott
FCC/Industry Canada RF sugarzasi expozicios
hatarértékeknek.

Ezt az adot nem szabad mas antennaval vagy adoval
kdzosen elhelyezni, illetve azokkal egyiitt hasznalni.
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C€

A CE-jeloléssel a Sonova AG igazolja, hogy
ez a termeék megfelel a radidberendezésekrél
sz6l6 2014/53/EU iranyelv alapvetd
kovetelményeinek.

Ez a szimbolum arra utal, hogy a
felhasznalonak ajanlott elolvasnia és
figyelembe vennie a hasznalati
Utmutatdban szerepld, vonatkozo
informaciokat.

A készllék gyartojat jelzi.

>k

Ez a szimbolum arra utal, hogy a
felhasznalonak figyelembe kell vennie a
hasznalati utmutatdban szerepld, vonatkozd
figyelmezteté megjegyzéseket.

Fontos informaciok a termék kezelésérdl és
biztonsagos hasznalatarol.
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A hasznalatra
vonatkozo
feltételek

A késziilék a kivitelezésének kdszdnhetben
rendeltetésszerl hasznalat esetén
problémamentesen és korlatozasok nélkl
alkalmazhatd, amennyiben a hasznalati
utmutato ezzel ellentétes informaciot nem
tartalmaz.

Szallitasi és tarolasi hdmérséklet:
-20 és +60 °Celsius kdzott

(-4 és +140 °Fahrenheit kdzott).
Mikodési hdmérséklet:

0 °C és +45 °Celsius kozott

(+32 °F és +113°Fahrenheit kdzott).

Tartsa szarazon.
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Szallitasi és tarolasi paratartalom:
< 90% (nem kondenzald).
Mukodeési paratartalom:

< 95% (nem kondenzald).

S

Légkdri nyomas:
500 hPa és 1500 hPa koz6tt.

Ez a terméken vagy a csomagolasan lathato
szimbolum azt jelzi, hogy nem dobhato a
haztartasi hulladékok kozé. Az On
felel6ssége, hogy a feleslegessé valt
készlléket a haztartasi hulladékoktol
elkilonitve artalmatlanitsa. A feleslegessé
valt készlilék megfeleld artalmatlanitasaval
megeldzhetdk a kdrnyezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potencialis negativ
kovetkezmények.

1= @

9. A biztonsagra vonatkozo fontos
tudnivalok

Kérjiik, a késziilék hasznalata el6tt olvassa el a
kovetkezo oldalakon szerepl6 tudnivalokat.

Veszélyekre vonatkozo figyelmeztetések

/N Eza késziilék nem alkalmas 36 honaposnal fiatalabb
kisgyermekek szamara. Olyan apré alkatrészeket
tartalmaz, amelyek fulladast okozhatnak, ha egy
gyermek lenyeli 6ket. Tartsa tavol gyermekektdl,
értelmi fogyatékkal €l6ktél és hazi kedvencektdl.
Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz vagy
menjen korhazba.

/N Akésziilék magneses mez6t generalhat. Amennyiben
ugy tapasztalja, hogy a PartnerMic késziilék hatassal
van valamely betltethet6 késztlék (pl. szivritmus-
szabalyozo, defibrillator stb.) mikddésére, fliggessze
fel a PartnerMic késziilék hasznalatat, és kérjen
tanacsot a beliltethetd késziilék gyartdjatol ésfvagy
orvosatol.



/N Kizarolag olyan hallokésztiléket hasznaljon, amelyet a
hallasgondozé szakember kifejezetten az On szamara
programozott be.

/N\ Az elektromos alkatrészek artalmatlanitasat a helyi
szabalyozasoknak megfeleléen kell végezni.

/\ A késziilékek Sonova AG altal kifejezetten nem
jovahagyott valtoztatasa és modositasa nem
engedélyezett.

A A kiils6 készilékek csak akkor csatlakoztathatok, ha
azokat az IEC 60601-1, IEC 60065, IEC 60950-1, IEC
62368-1 vagy egyeb vonatkozo biztonsagi eléirasok
szerint tesztelték. Kizarolag a Sonova AG altal
jévahagyott tartozékokat hasznaljon.
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/\ Biztonsagi okokbol csak a Sonova AG 3ltal biztositott
toltéket hasznaljon.

/N Ne hasznalja a késziiléket robbanasveszélyes teriileten
(robbanasveszélyes banyak vagy ipari tertletek,
oxigéndus kdrnyezet, gyulékony érzéstelenitok
felhasznalasi kornyezetében) vagy olyan helyen, ahol
tilos az elektronikus eszkdzok hasznalata.

/N Akésziilék felnyitasa kart tehet a késziilékben. Ha
olyan probléma lép fel, amely nem oldhato meg ennek
a hasznalati utmutatonak a hibaelharitasi részében
ismertetett megoldasok alapjan, forduljon
hallasgondozd szakemberéhez.

/N\ A nyakpant hasznalata csak akkor ajanlott, ha nincs
beakadasi kockazat, pl. egy gépbe vagy mas targyakba.
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A termék biztonsagara vonatkozo tudnivalok

®

®
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Védje a készilék csatlakozoit, dugaszait és tapegységét
a portodl és a szennyezddesektdl.

Amikor a készliléket kiildnbozo kabelekhez
csatlakoztatja, ne fejtsen ki tul nagy erét.

A késziiléket ovni kell a tulzott mértéki portol,
nedvességtd| (fiirdés vagy Uszas) és a héforrasoktol
(fhtotest). A késziiléket dvni kell a tulzott mérteki
Utéstél és rezgéstol.

A készlléket nedves torlékendével tisztitsa. Soha ne
hasznaljon

a készllekek tisztitasahoz haztartasi tisztitoszereket
(mosoport, szappant stb.) vagy alkoholt. A késziilék
megszaritasahoz soha ne hasznaljon mikrohullamu és
egyéb melegitokésziilékeket.

@ Réntgensugarzas, CT- vagy MRI-felvétel elronthatja,
illetve karosan befolyasolhatja a késziilék megfeleld
mukodéseét.

@ Akésziilék leejtése, sériilése vagy tulmelegedése, illetve
a kabel vagy a dugasz megseériilése vagy folyadékba
eseése esetén ne hasznalja azokat tovabb, és vegye fel a
kapcsolatot a meghatalmazott szervizkdzponttal.

Egyéb fontos tudnivalok
@ Nagy teljesitmény elektronikus berendezések,
nagyobb elektronikus létesitmények és fémszerkezetek

ronthatjak és jelentésen csokkenthetik a
hatétavolsagot.
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Megjegyzések
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