
1. 원격지원전확인사항

1) Target 6.2.8 버전이상

2) 센터에서피팅을 1회이상실시하여보청기에 RID 생성(컴퓨터에인터넷이연결되어있어야만 RID 생성)

3) 카메라및마이크, 스피커가설치되어있고인터넷이연결된컴퓨터

4) 마이포낙앱이설치되어있고와이파이(혹은데이터)가연결된휴대전화(보청기착용자가아닌다른사람의휴대전화도사용가능)

5) 안정적인인터넷연결상태(청각전문가와보청기착용자모두)

6) “원격지원” 연결테스트실시(원격지원시필요한사항에이상이없는지미리확인합니다)

▲ [설정]-[인터넷]-[인터넷서비스]-[온라인서비스]-‘원격지원연결테스트’

원격지원을통해청각전문가는보청기센터에방문이어려운고객의요구사항을해결할수있으며, 

보청기착용자는마이포낙앱을통해실시간으로청각전문가의도움을받을수있습니다.

원격지원은화상통화로진행되며, 청각전문가(타겟)와보청기착용자(마이포낙앱)가동일한시간에접속해야합니다.

Phonak 
원격지원가이드

7) Target에서보청기와마이포낙앱이연결되었는지확인합니다(“eSloutions” 상태확인).

▲ [고객 & 세션]-[eSolutions]

Target에한번도보청기를연결하지않음

마이포낙앱에한번도보청기가연결되지않음

마이포낙앱에보청기가연결된상태



②보청기착용자와원격지원이시작되면 [세션열기]를클릭합니다.

2. 타겟원격지원절차(청각전문가)

①보청기착용자와약속한시간에 [“원격지원” 시작하기]를클릭합니다.

③피팅세션이나타나면 [보청기인식]을클릭하여보청기를연결합니다.

- 보청기인식시간은인터넷연결상태(타겟, 마이포낙앱)에따라 30초이상소요될수있습니다.



⑤보청기조절이끝나면 [저장및닫기]를눌러저장후세션을종료합니다. 

⑥ [고객 & 세션]에서 [메모]를눌러원격지원세션을확인할수있습니다.

④보청기착용자의요구에따라보청기를조절합니다.

- 원격지원시조절불가능한것: 보청기펌웨어업그레이드, 피드백및실이검사, 불쾌음량레벨(UCL) 측정, 블루투스데이터삭제하기



3. 마이포낙앱원격지원절차(보청기착용자)

원격지원중에는블루투스스트리밍이지원되지않습니다. 

휴대전화스피커를통해청각전문가의목소리가전달되기때문에조용한공간에서원격지원을진행해야합니다. 

또한무선통신이안정적인와이파이환경에서사용하시기바랍니다(모바일데이터사용시데이터요금발생).

①청각전문가와약속한시간에 [지원] - [원격지원세션시작] - [원격지원시작] - [대기실입장]을클릭합니다.

②청각전문가가접속하면원격지원이시작됩니다. ③원격지원이끝나면 ‘완료’를눌러세션을종료합니다.

설정을표시하거나숨기려면화면을탭하십시오.

화면전환

카메라켜기/끄기

통화종료

음소거
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